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1.2  数据处理与测量结果  
表示
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测量结果有效数字的取位必须使其最后一位与
 

不确定度最后一位取齐，并且单位要相同。

例如：用数字毫秒表计测得某单摆周期的算术
 平均值为2.1832s，计算不确定度为0.00313s，其
 

结果表示成
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3.  间接测量结果

间接测量的结果是由直接测量量的结果根据一定
 的函数关系计算出来的，设间接测量量为N，与彼

 此独立的直接测量量x，y，z，…的函数关系为

),,,( zyxfN =
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如果是和差形式的函数
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Ŷ如果是积商形式的函数
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